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Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych
Sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/2645/25

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

DZIAŁ LABORATORYJNY
Oddział Laboratoryjny w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7; 70-632 Szczecin; tel. 91 462-40-60
e-mail: kancelaria.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/wsse-szczecin

DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA:
NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKI: 53/2025 z dnia 23.06.2025 r.
PRÓBKA POBRANA PRZEZ*: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu - Marietta Frączak
METODYKA POBRANIA PRÓBKI*: PN-ISO 5667-5:2017-10
CEL BADANIA*: zgodnie z planem do umowy-zlecenia nr 13/2025
MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI*: Wodociąg Krześnica [3210PWOD0031]
PUNKT POBRANIA PRÓBKI*: Krześnica (D-7) [3210PPPPW0519] zawór w szafce wodomierzowej
DATA POBRANIA PRÓBKI*: 23.06.2025
RODZAJ PRÓBKI*: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
*) dane dostarczone przez klienta mogące wpływać na ważność wyników

DANE LABORATORYJNE:
NUMER PRÓBKI: ŚR/K/1710/25
NR UMOWY-ZLECENIA: 13/2025
STAN PRÓBKI: bez zastrzeżeń
DATA PRZYJĘCIA DO BADANIA: 23.06.2025
DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA: 23.06.2025 / 26.06.2025

WYNIK BADANIAWYNIK BADANIA

Poz. Parametr Metoda badawcza Jednostka
miary

Wynik/rezultat
(**) badania Niepewność ☼)

Wartość
parametryczna

▼) ■)
Zakres metody

1 Zapach

PN-EN 1622:2006N

Metoda organoleptyczna

– Akceptowalny –
Akceptowalny przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych
zmian.

–

2 Smak – Akceptowalny –
Akceptowalny przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych
zmian.

–

☼) – Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Określona
niepewność nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki.
▼) – Wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. poz. 2294 z dnia 11.12.2017 r.)
■) – Jeśli dotyczy; w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
(**) – rezultat badania – <dolnej granicy/ > górnej granicy zakresu akredytacji metody – odpowiada wartości mezurandu dla dolnej/górnej
granicy zakresu pomiarowego wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej, podana wartość stanowi jednocześnie granicę
oznaczalności metody.

DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA: 26.06.2025
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Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych
Sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/2645/25

26.06.2025, Wójtowicz Agnieszka 26.06.2025, Kępa Sylwia
Autoryzował (data i podpis) Zatwierdził (data i podpis)

1. Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.
2. Wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki.
3. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.
6. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta.
7. Etap poboru i transportu próbek do badania oraz dane pozyskane od klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
8. W sprawozdaniu badania objęte systemem jakości oznaczono literą N.

koniec sprawozdania

Sprawozdanie podpisane elektronicznie.
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